
EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA 

 Nº 001/2024 
TIPO: MENOR PREÇO 

Convênio nº 949420/2023 
 
 
A Associação Renal Vida, CNPJ nº 05.748.642/0001-97, com sede na Rua Hermann Hering, 299 Bairro Bom Retiro, 
Blumenau/SC, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar a Cotação de Preço, tipo Menor 
Preço, no âmbito do Convênio nº 949420/2023, celebrado com o Ministério da Saúde, objetivando a Aquisição de 
Equipamentos de Hemodiálise. 
 
 
A presente Cotação de Preço é regida pelo Decreto nº 11.531, de 16 de maio de 2023, pela Portaria Conjunta 
MGI/MF/CGU n° 33, de 01 de setembro de 2023 e suas alterações e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 14.133, de 
01 de abril de 2021. 
 
 

01. OBJETIVO 

Seleção de proposta para aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em 
saúde, sendo monitor multiparâmetro, computador, bomba de infusão e máquinas de hemodiálise, conforme objeto e 
plano de aplicação detalhado do Convênio nº 949420/2023. 
 

02.  JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 
 
A Associação Renal Vida, conforme consta no Projeto Básico e Plano de Trabalho que acompanham o termo de 
Convênio nº 949420/2023 celebrado com o Ministério da Saúde, pretende adquirir equipamentos de hemodiálise com 
o objetivo de promover à equidade na atenção integral ao tratamento dos pacientes com deficiência renal e ampliar a 
qualidade e a oferta de serviços assistenciais em favor da população, visando, também, melhorar as condições de 
trabalho dos profissionais envolvidos, a otimização de recursos financeiros e a segurança de todos. 
 

03.  ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

Item Objeto Qtde 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aparelho de Hemodiálise 
1. Generalidades 
Máquina de proporção para hemodiálise para Terapia Renal Substitutiva (TRS) 
2. Características técnicas mínimas 
a) dispositivo que permita o tamponamento por bicarbonato de sódio e permita a utilização destas 
soluções na forma líquida e em pó;  
b) Permita programação de tempo de terapia de 0:01 h até 09:59 hs e Permita Fluxo do dialisato 
(solução de diálise) entre 300 a 800 ml/min e permita: 

• Controlar e monitorar a temperatura do dialisato;  
• Definir perfis para sódio e bicarbonato; 

c) Controle automático de ultra filtração e possibilidade de utilização de perfis; 
d) Monitor de pressão transmembrana ajustada conforme ultra filtração selecionada e dialisador, 
com dispositivo de suspensão automática do funcionamento da bomba de sangue, parada da ultra 
filtração e com alarmes sonoros e visuais no caso de saída de parâmetros pré-estabelecidos;  
e) Apresentação dos parâmetros em tela de cristal líquido (LCD) colorida com apresentação, dentre 
outros, de; 

• Pressão venosa,  
• Pressão arterial (pré bomba de sangue);  
• Pressão transmembrana, 
• Pressão Não Invasiva (PNI); 
• KT/v On-line e Coeficiente de ultra filtração do dialisador (KUf); 

f) Acesso aos modos de tratamento, perfil, lavagem, monitor de fluxo,  
g) Permita TRS com utilização de punção simples ou dupla; 
h) Monitor de PNI,  
i) Desinfecção química acionada por botão e que o produto desinfetante único, para desinfecção 
e descalcificação, seja acoplado ao equipamento sem necessidade de reposição diária;  
j) Filtro adicional, acoplado ao equipamento para retenção de substâncias pirogênicas e micro 
organismos, para controle de água; 
d) monitor contínuo da condutividade com dispositivo de suspensão automática da vazão da 
solução e com alarmes sonoros e visuais;  

• Condutividade do dialisato com bicarbonato 1,0 a 8,0 mS/cm,  
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• Condutividade do dialisato com acetato 10,0 a 17,0 mS/cm, 
e) Detector de sangue no compartimento de banho (saída do dialisador) com dispositivo de 
suspensão automática do funcionamento da bomba de sangue, parada da ultra filtração e com 
alarmes sonoros e visuais; 
f) Detector de bolhas e proteção contra embolismo gasoso com dispositivo de suspensão 
automática do funcionamento da bomba de sangue e com alarmes sonoros e visuais;  
g) proteção contra operação em modo de diálise quando estiver em modo de desinfecção;  
h) monitor de pressão de linha venosa e arterial com dispositivo de suspensão automática do 
funcionamento da bomba de sangue alarmes sonoros e visuais; 
i) Autoteste de funcionamento solicitado pelo equipamento antes de cada tratamento bem como 
após cada processo de desinfecção;  
j) Fluxo da bomba de infusão peristáltica para heparina de 0,1 a 10,0 ml/h, com bolus de infusão 
disponível e tempo de parada programável; 
3. Alimentação 
Alimentação elétrica para 220 V AC 50-60Hz, 9 A, além de possuir bateria que permita 
funcionamento do equipamento, com manutenção das programações, em caso de queda do 
fornecimento até entrada do sistema de geradores; 

 
Monitor Multiparâmetros 
1.Generalidades 
Monitor Multiparâmetros pré configurado a 12 polegadas 
2. Características técnicas mínimas 
a) Monitoramento dos sinais vitais com módulos pré-configurados de (ECG), Respiração, 
Temperatura, Pressão Não-Invasiva (PNI) e Oximetria (SPO2); 
b) Utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais; 
c) Display colorido de LCD, sensível ao toque, com dimensões mínimas de 12 polegadas e 
resolução de 1280x768 widescreen;   
d) Visualização simultânea de no mínimo 8 canais de curvas individuais;   
e) Análise Gráfica completa do Mapa ST; 
f) Permitir monitoramento futuro através de conexão com pelo menos 3  módulos adicionais 
diretamente no monitor ou através de rack extensor de sem a necessidade de interface com 
outros equipamentos para utilização dos parâmetros adicionais; 
g) Porta específica para sistema de sincronismo com desfibrilador;   
h) Portas de comunicação Serial RS232 ou USB, para upgrades de software e/ou importação e 

exportação de dados; 
i) Saída de vídeo para conexão com monitor externo. Comunicação entre leitos, com visualização 
de informação de pelo menos 12 outros leitos na tela do monitor independente da conexão com 
a central de monitorização; 
j) Alarmes audiovisuais, em 03 categorias diferentes, com ajustes de limites máximos e mínimos 
dos parâmetros; 
k) Alimentação elétrica com sistema bivolt automático de tensão100–240VAC;  
l) Conectividade com Central de Monitorização; 
m) Exportação de dados via USB; 
n) Possibilidade de Leitor de código de barras. 
 
 
 
Bomba de Infusão 
1.Generalidades 
Infusão de medicamentos 
2. Características técnicas mínimas 
a)  Exatidão de 95% nas infusões;  
b) Pequena, leve e empilhável;  
c) Cabo para conectar até 3 equipamentos simultaneamente;  
d) Programações disponíveis: Vazão, tempo ou volume. A partir de 02 variáveis informadas, a 
terceira é automaticamente calculada.  
e) Alarmes de: sensor de ar, sensor de gotas, bateria;  
f) Titulação: Alteração da vazão sem interrupção da infusão;  
g) Função Bolus;  
h) Função Stand By;  
i) Função KVO: Keep Vein Open;  
j) Linha de equipos parenterais dedicados e seguros para utilização neste equipamento. PVC – 
DEHP Free, PVC Free.   
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k) Tempo de permanência de equipos parenterais, conforme recomendação do fabricante de até 
72h (de acordo com Curva de Trombeta) e em combinação com as regulamentações sanitárias 
locais e protocolos institucionais;  
l) Possibilidade de conexão aos sistemas dos hospitais;  
m) Alimentação elétrica com sistema bivolt automático de tensão100–240VAC.  
  

 
Computador – Desktop-básico 
1.Generalidades 
Computador desktop com processador no mínimo que possua 4 núcleos, 8 theerads e frequência 
de 3.0 GHz.; Esteja em linha de produção do fabricante. 
2. Características técnicas mínimas 
a) Unidade de armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2; 
b) Memória RAM de 8 GM, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz 
MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL.  
c) Placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX, ou MICROBTX, conforme padrões 
estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões 

existentes. 
d) Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
e) Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O 
adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1GB de memória. 
f) Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT 
ou DVI. 
g) Possuir suporte ao MICROSOFT DIRETX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
h) Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 
teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio, monitor LED 19 polegadas 
(widescreen 16;9) (1920 x 1080 a 60Hz), entrada de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de 
visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão IEEE 
802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte 
toda a configuração exigida no item.  
i) Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. 
j) Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o padrão de cor.  
k) Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou 
recondicionamento. 
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04. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 Podem participar da presente cotação todos os interessados, cuja finalidade e ramo de atuação sejam pertinentes 
ao objeto definido no Item 3. 
4.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, as proponentes que se enquadrarem em uma ou 
mais das hipóteses a seguir: 
a) que esteja cumprindo penalidade de Suspensão Temporária para licitar ou contratar imposta pôr órgão/ entidade 
pública ou declarada inidônea por força da Lei de Licitações e suas alterações posteriores; 
b) esteja atuando sob a forma de consórcios ou grupo de empresas ou com falência decretada. 
 

 
05.  DA ENTREGA DA PROPOSTA 

 
5.1. Os interessados deverão enviar proposta digitalizada em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, contendo data, nome ou razão social da Empresa, endereço completo, telefone, e endereço eletrônico, 
bem como identificação destacada do número desta cotação e do convênio a que se refere, e estar assinada na última 
folha, e rubricada nas demais, pelo representante legal de empresa, para o endereço eletrônico 
fernanda.borba@renalvida.org.br , até às 18h00min do dia 08  de fevereiro de 2024. 
5.1.1. A Proposta deverá atender às especificações constantes do Item 3 acima, mas não poderá ser cópia literal deste, 
pois deverão estar descritas as especificações técnicas do equipamento ou material, inclusive marca, modelo e 
fabricante, sob pena de desclassificação. 
5.1.2. A cotação deverá ser por item, no valor unitário e total de cada objeto especificado no Item 3, incluindo as 
despesas necessárias à entrega e à instalação dos equipamentos no local e no prazo indicado no Contrato (Anexo II). 
5.1.3. A Proposta deverá ser apresentada em moeda nacional, com validade não inferior a noventa (90) dias, contados 
da data de envio pelo proponente. 

http://www.formfactors.org/
mailto:fernanda.borba@renalvida.org.br


5.1.4. A data base dos preços propostos será a data do envio das Propostas por mensagem eletrônica. 

5.2. A Proposta deverá estar acompanhada dos seguintes documentos e/ou declarações: 
a) Catálogos ou documento equivalente, para cada item cotado, legível, indicando, no catálogo ou documento 
equivalente: marca; modelo (se houver); fabricante; desenho/foto; características técnicas; de forma a permitir a 
avaliação das especificações solicitadas no Item 3; 
b) Compromisso do Proponente de que manterá assistência técnica sob sua responsabilidade, direta ou indiretamente, 
para atendimento a (empresa), no local onde estiverem instalados os equipamentos e materiais ofertados; 
c) Indicação de sistemática de assistência técnica e manutenção; 
d) Compromisso de garantia não inferior ao estipulado no Contrato do Anexo II deste edital, com assistência técnica 
no território brasileiro, contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, constatados no recebimento definitivo dos 
equipamentos; 
e) Compromisso de garantia da disponibilidade de peças de reposição e/ou material de consumo, este quando 
necessário ao funcionamento, pelo período mínimo de 10 (dez) anos, a contar do recebimento definitivo dos 
equipamentos; 
f) Indicação de esquema de instalação, sempre que o equipamento o exigir;  
g) Compromisso de substituir o equipamento entregue fora da especificação proposta, por outro que corresponda à 
especificação convencionada, sem qualquer alteração e despesa adicional; 
h) Certificado de Registro do Produto junto ao Ministério da Saúde ou sua publicação no Diário Oficial da União; 
h.1) Caso o item cotado seja isento do Certificado de Registro do Produto/MS, a Proponente deverá apresentar 
Certificado de Isenção junto ao Ministério da Saúde ou sua publicação no Diário Oficial da União; 
h.2) Caso o item cotado não seja classificado pelo Ministério da Saúde, a Proponente deverá apresentar declaração, 
ficando sujeita as sanções cabíveis, no caso de falsidade de sua declaração; 
i) Compromisso de que a Proponente entregará junto com os equipamentos os manuais de operação e serviço. 
5.2.1. Não serão aceitos equipamentos e materiais com modulações, ou seja, equipamentos que sofreram 
transformações ou adaptações em suas configurações originais, apenas para atender o Edital. 
5.3. A proposta deverá estar acompanhada dos seguintes documentos, sob pena de inabilitação da empresa: 
a) Registro Comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de Empresa Individual; Ato Constitutivo, 
Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade 
Comercial e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus 
administradores; Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da Diretoria em 
Exercício, devidamente registrado em cartório; 
b) Cópia das certidões, com prazo de validade em vigor, que comprovem a boa regularidade da empresa 
junto aos órgãos públicos, sendo elas: fazendas federal, estadual e municipal, FGTS, INSS, Justiça do 
Trabalho, Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal; 
c) Declaração emitida pela Empresa atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da Constituição 
Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprendiz) – modelo de uso facultativo – Anexo 
I do Edital. 
d) Certidão emitida pelo TJSC acerca de falência e concordata; 
e) Anexo III cadastro prévio de fornecedor; 
5.2.1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados do Item 5.3 deverão referir-se ao mesmo CNPJ 
constante na proposta de preços, considerando: 
a) se a Proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b) se a Proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
5.2.2. A Equipe de Apoio da Entidade Compradora reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 
5.2.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital 
e seus Anexos, a Equipe de Apoio da Entidade Compradora considerará a proponente inabilitada; 
5.3. Poderá a Equipe de Apoio da Entidade Compradora declarar qualquer fato formal, desde que não implique 

desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a melhor escolha, devendo também, se necessário, 
promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive, estabelecer um prazo máximo de 02 (dois) dias corridos 
para a solução; 
 
 
 

06.  DO PROCESSAMENTO DA ESCOLHA DA PROPOSTA 
 
6.1. Do processamento da escolha da melhor proposta será lavrada Ata, disponibilizada a todos os participantes, sendo 
facultada à Equipe de Apoio da Entidade Compradora, em qualquer fase da Cotação de Preços, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta. 
6.2. Esta Cotação de Preços será julgada pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, conforme inciso III 
do §1º do art. 45, da Lei das Licitações, utilizado de forma subsidiária. 



6.3. Será observado o laudo técnico de Engenheiro Clínico para validação dos equipamentos ofertados e com base 

neste laudo o representante da entidade homologará o processo; 
6.4. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) não atenderem às exigências deste edital; 
b) apresentarem preços irrisórios, de valor zero, excessivos, inexequíveis ou incompatíveis com a realidade 
mercadológica; 
c) ofereçam vantagens ou alternativas não previstas, de interpretação dúbia ou rasuradas, ou ainda que contrariem 
no todo ou em parte este Edital; 
d) conflitarem com a legislação em vigor. 
6.5. Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor não atender às exigências previstas neste 
documento, a Equipe de Apoio da Empresa Compradora examinará a proposta subsequente, verificando a sua 
compatibilidade e a regularidade do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta que atenda às exigências. 
6.6. Se a proposta de menor valor estiver acima do valor aprovado no projeto para o referido lote, a empresa será 
consultada, no ato da realização do certame, a reduzir o valor de sua proposta para o valor disponibilizado pelo projeto 
aprovado. Caso não aceite, a empresa será desclassificada e as demais igualmente consultadas na ordem de 
classificação. 
6.7. Havendo empate entre duas ou mais propostas a classificação será feita por sorteio. 
6.8. O resultado da avaliação das propostas será dirigido às empresas via mensagem eletrônica. 

 

07. DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO: 
 
7.1. A proponente vencedora será notificada via mensagem eletrônica para assinar o instrumento contratual do Anexo 
II deste edital, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.  
7.1.2. Além das condições estabelecidas neste Edital, as obrigações decorrentes desta Cotação de Preços 
consubstanciar-se-ão no termo de Contrato do Anexo II. 
7.2. Como o objeto desta Cotação é de entrega imediata e integral, gerando obrigações futuras para fins de garantia 
e assistência técnica, instalação e treinamento, no que couber, para autorizar a entrega dos bens a Entidade 
Compradora emitirá Autorização de Fornecimento, que será enviada por mensagem eletrônica à Proponente 
Vencedora. 
7.3. Também será firmado com a empresa vencedora desta Cotação de Preços condições e normas contratuais de 
assistência técnica e garantia, conforme previsto no Anexo II. 

7.4. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela Proponente vencedora que tenham 
servido de base a esta Cotação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e Anexos. 
7.5. Se a Proponente vencedora recusar-se a assinar o contrato injustificadamente, será convocado outra Proponente, 
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis. 
 
 

08.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO 
 
8. O objeto desta Cotação será adquirido com recursos provenientes do Convênio 949420/2023, celebrado entre o 
Ministério da Saúde - MS e a Associação Renal Vida. 
8.1 Os valores devidos aos contratados serão pagos mediante transferência bancária na conta indicada no Anexo III, 
após recebimento e aceite do(s) equipamento(s), em até 28 (vinte e oito dias). 
8.2 As Notas Fiscais emitidas deverão conter no campo “Informações Complementares” as seguintes: O nº do Convênio 
(949420/2023), o Ministério Concedente dos Recursos (Ministério da Saúde) e, o nº do Contrato formalizado entre a 
Associação Renal Vida e o fornecedor contratado. 
8.2.1 Notas Fiscais que não contenham as informações complementares e/ou que haja qualquer divergência nos demais 
campos, deverão ser canceladas e reemitidas pelo fornecedor contratado, sob pena de não pagamento enquanto não 
sanadas as inconsistências do Fisco, passando o prazo de 28 dias para pagamento, a ser contados a partir do fisco 
regularizado. 
 
 

09.  PENALIDADES 
 
São aplicáveis as sanções previstas no Título IV capítulo I da Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes, 
bem como as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 
 
 
 
 
 
 



 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

10.1. Fica a proponente ciente de que a apresentação da proposta implica a aceitação de todas as condições desta 
cotação e do contrato, não podendo invocar desconhecimento dos termos da cotação ou das disposições legais 
aplicáveis à espécie, para furtar-se ao cumprimento de suas obrigações. 
10.2. A presente COTAÇÃO DE PREÇO poderá ser anulada ou revogada, sem que tenham as partes direito a qualquer 
indenização. 
10.3. Para os efeitos deste edital, consideram-se falhas formais aquelas que não afetam o conteúdo essencial do ato 
praticado, sendo, pois, passíveis de serem sanadas. 
10.4 Os contratados através deste edital, deverão fornecer livre acesso aos documentos e registros contábeis da 
empresa, referentes ao objeto contratado, bem como prestar as informações solicitadas, para os servidores do 
Ministério da Saúde e dos órgãos de controle interno e externo da União, bem como para os funcionários da mandatária 
e para os apoiadores técnicos; quando solicitado. 
10.58. Todos os esclarecimentos necessários quanto ao fornecimento dos itens poderão ser obtidos junto a Associação 
Renal Vida, pelo endereço eletrônico fernanda.borba@renalvida.org.br.  
 
 
 
 
 
 
 
Blumenau, 23 de janeiro 2024. 
 
 
 
 
___________________________ 
Luis Claudio Francalacci 
CPF: 887.676.399-68 
Associação Renal Vida 
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